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DEPARTEMENT DES MILIEUX RECEPT EURS
ANALYSE D’UN ECHANTILLON D’EAU DE FORAGE POUR LE COMPTE DE LA

DMC
Tableau 1 : Identification de I’échantillon d’eau de forage (Code CERE 2021 0824 01)
Nature | Lieu de Date Nombre Date de Etat Prélevé Date
prélevement. | prélevement | contenants | réception par: d’analyse
Eaude | Kaporo 26-02-2021 1 bouteille | 26-02-2021 | Réfrigéré CERE | 26-02-2021
forage
Tableau 2 : Paramétres analysés et méthodes d’analyse.
N° | Parameétres Méthode d'analyse
1 |pH pH-meétre 70+WATERPOOF
2 | Conductivité Conductimetre 70+WATERPOOF
3 | Solides totaux dissous Conductimeétre 70+WATERPOOF
4 | Matiéres en suspension Spectrophotométrie DR/850 HACH
5 | Turbidité Turbidimétrie Lovibond Modele TB210 IR
6 | Fer total Spectrophotométrie DR/850 HACH
7 | Nitrate Spectrophotométrie DR/850 HACH
8 | Nitrite Spectrophotométrie DR/850HACH
9 | Sulfate Spectrophotomeétrie DR/850HACH
10 | Phosphate Spectrophotométrie DR/850HACH
Méthode d’analyse bactériologique
11 | Coliformes totaux Filtration sur membrane
12 | Coliformes fécaux Filtration sur membrane
13 | Streptocoques fécaux Filtration sur membrane
14 | BHAA (flore microbienne totale) Incorporation a la gélose
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Tableau 3 : Résultats d’analyse de I’échantillon d’eau de forage (Code CERE 2021 0824 01)
Parameétres Valeurs | Norme OMS Remarque
pH 57 |65-85 ) o
Conductivité (us/cm) 554 500 Du tous: les parametres physico-chimiques
TDS (me/l) 577 TT————"o analysés seule la! valeur du pH est au-dessous
- de la norme de I’OMS, par contre, la valeur de la
MES (mg/1) 0 | Non mentionnée | ¢onuctivité est au-dessus de lade I'OMS
Turbidité (NTU) 0,6 5
Fer total (mg/l) 0.5 0,3
Nitrate (mg/l) 0,5 50
Nitrite (mg/1) 0,001 0,2
Sulfate (mg/1) 42 500
Phosphate (mg/l) 1,2 | Non mentionnée
Analyses bactériologiques
Coliformes totaux (UFC/100ml) 0 <10 Echantillon bacteriologiquement
Coliformes fécaux (UFC/100ml) 0 0 contaminé, Eau non potable.
Streptocoques fécaux (UFC/100ml) 120 0
BHAA (flore microbienne) 200 <500

Conakry, le 03/03/2021

Les analystes

Alpha Oumar 2 Diallo
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DEPARTEMENT DES MILIEUX RECEPT EURS
ANALYSE D’UN ECHANTILLON D’EAU DE FORAGE POUR LE COMPTE DE LA

DMC

Tableau 4 : Méthodes de test eau de gachage

Paramétre Référence Méthode Principe de la méthode

pH 1SO 4316 Méthode potentiométrique
Matiéres En Suspension | Méthode d’essai 6.1.1 | Agitation /Sédimentation

Matiéres humiques Méthode d’'essai 6.1.2 | Coloration en présence de soude
Odeur Méthode d’essai 6.1.1 | Odeur dégagée en présence de HCI
Huiles et Graisses Méthode d’essai 6.1.1 | Extraction / Gravimétrie

Détergents Méthode d'essai 6.1.1 | Disparition de la mousse en moins de 2 min

Sucres Méthode d’essai 6.1.1 | Réductimétrie

Chlorure EN 196-21 Titrimétrie

Nitrate ISO 7890-1 Méthode spectrométrique au diméthyl -2,6
phénol

Bicarbonate + Carbonate | EN ISO 9963-2 Titrimétrie

Na20 EN 196-21 Spectrophotométrie

Sulfate (SO3) EN 196-2 Spectrophotométrie

Plomb Méthode d’essai 6.1.3 | Minéralisation / Spectrophotométrie

Phosphate (P205) Méthode d’essai 6.1.3 | Spectrophotométrie

Zinc Méthode d’essai 6.1.3 | Minéralisation / Spectrophotométrie
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Tableau 5 : Résultats du test pour eau de gachage

Parametre Unité Valeur trouvée NF EN 1008
pH = 7,02 >4
MES (matiéres en suspension) mg/L 2 <1000
Matiéres humiques mg/L 0,01 <100
Odeur - Néant Néant
Huiles et Graisses mg/L . 0,02 <10
Détergents mg/L 0,03 <100
Sucres mg/L 0,002 <100
Chlorure mg/L 122 <500
Bicarbonate + Carbonate mg/L 458 <1000
Na20 mg/L 90,50 <1500
Sulfate (SO3) mg/L 65,76 <2000
Plomb mg/L <0,002 <100
Phosphate (P205) mg/L 3,65 <100
Zinc mg/L 3,05 <100

NB ; Il ressort des données du précédent Tableau que I’échantillon d’eau analysé est conforme a la
norme d’eau de gachage.

Conakry, le 03/03/2021

Les anal
Rosa MWZHAERNANDEZ

Mamadou Kei £

Ao

Alpha Oumar 2 Diallo
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RECEIVING ENVIRONMENT DEPARTMENT

ANALYSIS OF A BOREHOLE WATER SAMPLE ON BEHALF OF

DNC

Table 1: Analysis of a borehole water sample (Code CERE 2021 082401)

Nature Place of Date of Containing | Date of State Taken by: | Analysis

sample sample Numbers reception Date
Borehole | Kaporo 26-02-2021 | 1 bottle 26-02-2021 | Refrigirated | CERE 26-02-2021
Water

Table 2: Parameters analyzed and Method of Analysis

N°® Parameters Method of Analysis

1 PH PH meter 70+WATERPROOF

2 Conductivity Conductivity meter 70+WATERPROOF

3 Total dissolved solids Conductivity meter 70+WATERPROOF

4 Suspended materials Spectrophotometry DR/850 HACH

5 Turbidity Turbidity meter lovibond model TB210IR

6 Total Iron Spectrophotometry DR/850 HACH

7 Nitrate Spectrophotometry DR/850 HACH

8 Nitrite Spectrophotometry DR/850 HACH

9 Sulfate Spectrophotometry DR/850 HACH

10 Phosphate Spectrophotometry DR/850 HACH
Bacteriological analysis method

11 Total coliforms Membrane Filtration

12 Fecal coliforms Membrane Filtration

13 Fecal Streptococci Membrane Filtration

14 BHAA( Total microbial flora) Incorporation into agar




Table 3: Results of the analyzed borehole water sample (Code CERE 2021 0824 01)

Remarks

Of all the parameters, only the

value of the physico-chemical

analysis of the pH is below the

OMS standards. However, the

value of the conductivity is

above the OMS standards.

Bacteriological contaminated

sample, non-drinkable water.

Parameters values OMS Standards
pH 57 6,5-8,5
Conductivity(us/cm) 554 500
TDS(mg/l) 277 Not mentioned
MES(mg/l) 0 Not mentioned
Turbidity(NTU) 0,6 5
Total iron(mg/l) 0,5 0,3
Nitrate(mg/l) 0,5 50
Nitrite(mg/l) 0,001 0,2
Sulfate(mg/l) 42 500
Phosphate(mg/l) 1,2 Not mentioned
Bacteriological
Analysis
Total 0 <10
coliforms(UFC/100ml)
Fecal coliforms 0 0
Fecal 120 0
Streptococci(UFC/100ml)
BHAA(microbial flora) 200 <500

Table 4: Mixing water test method

Parameters

Method reference

Principle of the method

pH

ISO 4316

Potentiometric method

Suspended materials

Test method 6.1.1

Agitation/sedimentation

Hemic materials

Test method 6.1.2

Coloring in the presence of soda

Odor Test method 6.1.1 Cleared odor in presence of HCI

Qil and fats Test method 6.1.1 Extraction/Gravimeter

Detergents Test method 6.1.1 Disappearance of the foam in less than 2min

Sugar Test method 6.1.1 Reductimetry

Chloride In 196-21 Titrimetric

Nitrate I1SO 7890-1 Spectrometric method using dimethyl-2,6
phenol

Bicarbonate-carbonate In 1ISO 9963-2 Titrimetric

Na20 In 196-21 Spectrometric

Sulfate(SO3) In 196-2 Spectrometric

Plumb Test method 6.1.3 Mineralization/ Spectrometric

Phosphate(P205) Test method 6.1.3 Spectrometric

Zinc Test method 6.1.3 Mineralization/ Spectrometric




Table 5: Results of mixing water test

Parameter Unit Value found NF in 1008
pH - 7,02 >4
MES(suspended materials) | mg/L 2 <100
Hemic materials mg/L 0,01 <100
Odor - none none
Oils and fats mg/L 0,02 <10
Detergents mg/L 0,03 <100
Sugar mg/L 0,002 <100
Chloride mg/L 122 <500
Bicarbonate-Carbonate mg/L 458 <1000
Na20 mg/L 90,50 <1500
Sulfate(SO3) mg/L 65,76 <2000
Plumb mg/L <0,002 <100
Phosphate(P205) mg/L 3,65 <100
Zinc mg/L 3,05 <100

N.B: It emerges from the data in the previous table that the analyzed water sample complies with the
mixing water standard.




